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Ergene/Tekirdag bunyesinde Urettigi Grinleri, 14 Haziran 1993
(93/42/EEC) lla sinifi Ek V-2007/47/ EC, IEC 60118-13: 2016
EMC direktifine uygun olarak piyasaya arz ettigini ve Griine ait
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Depolama ve Nakliye ve depolama esnasinda sicaklik:
transport sartlar: -20°/ +60° Celsius sinir degeridir.
Nem orani: Suirekli %65’i Hava basinci araligi:
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kullanim kilavuzunu okuyunuz.




Giris

ear-teknik’in en modern metot ve feknolojilerle tretmis oldugu
isitme sistemini almaya karar verdiginizden dolayi sizi kutlariz.
Almis oldugunuz isitme sistemi sinifinin tam donanimli, en
guvenilir, kullanimi ve bakimi kolay isitme cihazidir.

Cihaz, size en iyi dogal ses konforunu ve her ortamda
konusmalar anlamaniza yardimer olacak sekilde donatilmigtir.

isitme cihazinizdan maksimum sonug elde etmek ve cihazi
dogru kullandiginizdan emin olmak igin litfen kullanim
kilavuzunu okuyunuz.

Size saglik ve esenlikler dileriz.

Sorulariniz igin litfen isitme merkezinizle iletisime geginiz.
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isitme cihazina alismak

Eger isitme cihazini ilk defa kullaniyorsaniz beyni yormadan isitme
cihazina alismaniz icin, lutfen asagidaki belirtilen noktalara uymaya
bzen gosteriniz.

1- Birinci hafta; her gin sakin ortamda 2 saat,

2- Ikinci hafta; her gin sakin ortamda 4 saat,

3- Ugiinct hafta; her gin sakin ortamda 8 saat,

4- Dérdinci hafta hergin 6 saat fazla gurgholu olmayan dig

ortamda ve 6 saat sakin ortamda,
5- Besinci hafta; giin boyu her ortamda kullaniniz.

Deneyimli kullanicilar isitme cihazlanini stirekli kullanmaya devam edebilirler.
Isitmenizi ve algilamanizi korumak istiyorsaniz, isitme cihazinizi scirekli kullaniniz.

earnet isitme cihazlan kullanim émri, Ticaret Bakanhig tarafindan
5 yil olarak belirlenmistir. Kurumumuz bu stire zarfinda yedek parca
ve teknik servis hizmeti vermeyi taahhiit etmektedir.

Not: Bu kullanim kilavuzu biitiin earnet model isitme cihazlari icin
gecerlidir. earnet, bir ear-teknik markasidir.

Cihazin seri/barkod numarasi, Lot numarasi ve diger bilgiler cihaz
kutusu tizerinde bulunmaktadir. 01



A\ Onemli Bilgiler...

Isitme cihazimzi kullanmadan énce litfen agagidaki hususlara dikkat ediniz.

-i§itme cihazinizi uzman kisi tarafindan programilan-
diktan sonra kullaniniz. Programlanmayan cihazlar
isitme duyunuza zarar verebilir.

«Pediatrik grupta olmayan isitme cihazlanmiz 36 aydan
kiicik cocuklara uygun degildir.

Bu cihazlar cocuklar ve biligsel bozuklugu olan kisiler
tarafindan kullanildiginda, giivenligi saglamak igin
kullanan kisiler her zaman gdzetim aftinda tutulmalidir.
+lsitme cihaz! kiigiik bir cihazdir ve kiigiik parcalar
icerir. Parcalarin yutulmasi halinde, isitme cihazi
veya parcalan bogulmaya neden olabileceginden
derhal bir doktora danisin veya hastaneye basvurun!
+Isitme cihazi pilleri zehirlidir. Yutulmaz ve gignenmez.
Gocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Pillerin yutulmas! halinde liitfen doktora bagvurunuz.

«Piller zaman zaman ilaclar ile kangtinliyor. Bu nedenle
hapinizi yutmadan 6nce ilacinizi dikkatlice kontrol
edin.

«Isitme cihaziniz igin daima yeni piller kullanin; sizinti
yapmis, oksitlenmis, son kullanim tarihi gecmis
pilleri ve saat pillerini kesinlikle kullanmayin. Pilde

0 sizinti olmas durumunda, cilt tahrigini Gnlemek igin

hemen yeni pil takin. Kullanilmis pilleri ¢6pe atmayiniz,
isitme merkezinize teslim ediniz.

+Isitme cihazinizi kulaginizdan gikanrken, eger kulak
kalibi yerine prob kullaniyorsaniz, cok nadir durumlarda
Proplar duyma (kulak) kanalinda kalabilir. Giivenli bir
sekilde cikarmak icin uzman kisiye bagvurunuz.

«Liitfen yalnizca iretici tarafindan belirtilen orijinal sarf
malzemelerini (prob, hortum vb.) ve aksesuarlar
kullanin. Acikca onaylanmamis yetkisiz degisiklikler
veya modifikasyonlar, en kétii senaryoda yaralanmaya
neden olabilir.

+Isitme cihaziniz su, nem ve toza karsl her ne kadar
dayanikli olsa da, cihazinizi yine de miimkiin oldugunca
koruyunuz. Yiizerken ve dus alirken kullanmayiniz.

*Kullandiginiz cihaz hassas mikro elekironik pargalardan
olusmaktadir. Kinima, darbe ve digmelerden
koruyunuz.

«Yiiksek nemli alanlardan cihazinizi koruyunuz.
Gunkii yiiksek nem cihazinizin oksitlenmesine
neden olabilir.



«isitme sisteminizi giines altina ve atese yakin
birakmaktan koruyunuz.

+isitme cihazini kurutmak igin mikrodalga finn,
yiiksek kurutucular ve sa¢ kurutma makinelerini
kullanmayniz. Cihazi kurutma yontemleri igin
litfen isitme merkezinize daniginiz.

«isitme cihazini kullanmadiginiz durumlarda pili
cikarip, pil kapagini acik birakiniz.

«Cihazinizi kullanmadan once cihazinizin tam kuru
oldugundan emin olunuz. Kullanmadan bir giin
6ncesinden kurutma tabletleri ile kutu icinde
kurutunuz.

-igitme cihazinizi yere diisirmeyiniz ve darbelere
karsi koruyunuz.

«Kanal ici cihaz kullaniyorsaniz, cihazinizi filtresiz
kullanmayniz.

« Isitme cihazinizin haber vermeksizin durabilecegini
unutmayin. Uyar seslerine (rnegin, trafikte
oldugunuzda) bagh oldugunuzda bunu goz Gniinde
bulundurun. Ornegin, piller bittiyse veya ses giris
cikig delikleri nem ya da kulak kiri ile tikandiysa,
isitme cihazlan calismayi durdurabilir.

*MRT veya Cl-Réntgen cekimleri cihaziniza zarar
verebilecedinden, gekimden nce cihazinizi gikarp
kapatiniz.

«Yiiksek elektromanyetik alanlar cihazinizin hassas
elektronik parcalarina zarar verebilir. Bu nedenle
cihazlannizi giiclii miknatislarin altina, istiine
veya yanina koymayiniz veya beraber tasimayiniz.

«Cihaziniz, cep telefonu vb. gibi cihazlan sarj
etmek icin kullanilan kablosuz sarj istasyonlarinin
lizerine koymayiniz.

«lsitme cihazinz uluslararasi standartlarin en kati
kurallarina gore genis kapsamli parazit testlerine
tabi tutulmustur. Ancak, isitme cihazlari ve diger
cihazlar (6megjin bazi cep telefonlan, gimriik kontrol
cihazlan ve magazalarin alarm sistemleri gibi)
arasinda parazitler olusabilir. Bu durumla
karsilagirsaniz, isitme cihazi ve parazite neden olan
cihaz arasindaki mesafeyi artirn.

«Isitme cihazinin maksimum ses ¢ikis seviyesi
132 dB SPLi asabilir (IEC711). Kullanicinin geri
kalan isitme yetenegine zarar verme riski
bulundugundan driin secimini ve uygulamasini
sadece uzman kisiler yapabilir.
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«isitme cihazlanmiz, IEC 60529 (60 dakika boyun-
ca 1 metre derinlikte) standard kapsaminda,
IP68 derecesine sahiptir. Isitme cihazlanmiz su
ve toza kars! dayanikli olarak tretilmistir. Cihazinizi
sabun, deterjan, kolonya, alkol, parfiim, losyon,
guines yagi, sa¢ boyasi, asitler gibi kimyasal
sivilar ile temas ettirmeyiniz.

-i§'nme cihazinizi patlayici veya oksijenle zenginlestiril-
mis ortamlarda kullanmaym.

«isitme cihazi, isitme kaybini telafi etmek ve sesi
yikselterek kulaga iletmek icin tasarlanmigtir.
Bu nedenle sadece amaclanan kisi tarafindan
kullaniimalidir.

* Aktif implante edilebilir bir cihaz kullaniyorsaniz,
Isitme Cihazlanni ve Isitme Cihazi Aksesuarlarini
implanttan en az 15 cm uzakta tutun.

« Aktif bir beyin implantiniz varsa, risk degerlendir-
mesi icin litfen implant dreticisine bagvurun.

-implantmlzda herhangi bir etkilenme yasarsaniz,
isitme cihazlanni kullanmayin ve implant iireticisine
bagvurun.

04

«implantinizdaki etkilenmenin, giig hatlan, elektrostatik
desarj, metal dedektorleri vb. nedenler ile de
olabilecegini liitfen unutmayin.

«implante edilebilir bir cihaziniz varsa, miknatislan*
implanttan en az 15 cm uzakta tutmanizi neririz.

(* = Autophone miknatisi, isitme cihazi kutusu, bir
aletteki miknatis vb. olarak belirtilebilir.)

Bu cihazin tireticisi tarafindan belirtilen veya verilenler
digindaki aksesuartarin, donistiiriiciilerin ve kablo-
lann kullaniimas, bu ekipmanin elektromanyetik
yaylimlaninin artmasina veya elektromanyetik
bagisikliklannin azalmasina yol acabilir ve hatali
calismaya neden olabilir.

«Wireless ozellikli isitme cihazlanniz 2.4 GHz - 2.48
GHz frekans aralijinda calisir. Ucus sirasinda, ucak
ici anonslara dikkat ederek cihazinizin ucak moduna
alindigindan emin olun.

= Wireless 6zellikli isitme cihazlanmiz ISM bandi
2,4 GHz'de calisan Bluetooth Low Energy (BLE)
teknolojisinin kullanildigi bir radyo alici vericisi
icerir. Radyo vericisi zayiftir ve toplam yayiima
giicli her zaman 0 dBm e.i.r.p. 'ye esdeger 1,0
mW'nin altindadir.



isitme Sistemini Calistirmak

Cihaz calistirmak icin lUtfen asagida yazili olan notlari sirasiyla
uygulayiniz.

a) Pili hazirlayiniz, pilin Gzerinde bulunan koruma kagidini (bandini)
cikariniz. Pilin calisabilmesi icin 2 dakika pili agikta birakiniz.

i + )

b) Pili isitme sisteminize takiniz. Cihazi elinize aliniz.
Pil kapagini aginiz, cihaziniza uygun olan pili yerlestiriniz.
+ (art) pozisyonuna dikkat ediniz.

c) Cihazin calismasi  : Pil kapaginin kapanmasi ile
cihaziniz calisacaktir.

d) Cihazin kapanmasi : Pil kapaginin aciimasi ile

cihaziniz kapanacaktir. 05



Pil Cesitleri

Ortalama
No Renk Kullanim Alanlari Kullanim Omrii*
® ' o G
10 o v 9 B 4-7 gin
Sari IIC, CIC, ITC, TIE isitme cihazlar
= Jdd
312 o @ 7-12 gln
Kahverengi Mini BTE, RIC ve ITE cihazlar
(S
13 F g J ) BTEi I itme 8-16 giin
Turuncu 4 C|haz ar
SN i
675 B High Power 12-25 gin

Mavi BTE isitme cihazlan

* Cihaz teknolojisi, uyarlama sekli ve kullanima gdre pil 6mrii degiskenlik gésterebilir.



Pil Degistirmek

Cihaziniz Pil bitis sinyalini haber veren, bip sesleri veya konusarak
bilgi veren sistem ile donatiimistir.

* Pil bitmeden &nce sinyal ile veya konusma sesi olarak bilgi verecektir.
(Nano3, Perfect, TIE, TIE X, Biyonix, Smart, Fine, King Serileri icin gecerlidir.)

» Nano3 ve Perfect Serilerinin pediatrik modellerinde isikli buton
Uzerinden uyari verir. (Model: SPn, HPn gibi.)

* Pil bitme asamasina geldiginde, uyari
sinyali alacaksiniz. 10 Dakikada bir 3 bip
uyarisi verecektir. (Stre ve bip sayisi cihaz 1 Bip >
modeline gére degisiklik gdsterebilir.) 3Bp I
* TIE X/ Biyonix / King serilerinde, pil )
seviyesi %15'in altina indiginde Bluetooth® 68p PSS
fonksiyonlari cihazin kullanim suresini
arttirmak icin devre disi kalir.

* Yaninizda her zaman yedek pil bulundurmayi unutmayiniz.

NOT: Bu uyar seslerini duymak istemiyorsaniz, isitme uzmaniniz

tarafindan kapatiimasini talep edebilirsiniz. o7



Kulak arkasi (BTE) isitme cihazini kalip ile
kulaga takma ve cikarma islemi

Cihaz Takarken: Cihazi Cikarirken:
isitme cihazinin kapall olmasi veya ses isitme cihazinizi gikarmak
seviyesinin dusuk olmasi gerekir. istediginizde ses seviyesini

Kalibi kulaginiza yerlestiriniz. (Sekil 1)~ dusdrintiz veya kapatiniz.

Kalibi dogru olarak yerlestirdiginizden @il tutup yavasca
emin iseniz, cihazinizin sesini istediginiz ~ ¢ekiniz. (Sekil 3)
seviyeye ayarlayabilirsiniz. (Sekil 2)
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Kulak ici (ITE, ITC, CIC, lIC) isitme cihazlarini
kulaga takma ve ¢ikarma islemi

Cihaz Takarken: Ses seviyesini en duistk programa
getiriniz. Cihazin 6n ytizd avucunuzun igine gelecek
sekilde iki parmaginizla tutunuz. Yavas bir sekilde
kanaldan iceri yerlestiriniz. (Sekil 1)

Cihazi Cikarirken: Ses seviyesini en dustik
programa getiriniz. Misinadan tutup yavas
bir sekilde ¢ekiniz. Eger misina takili degil
ise kenarlardan tutup cekiniz. Cihaz
kulaktan cikarmak igin pil kapagini agip
cekmeyiniz. (Sekil 2-3) Pil kapagini agip
cihazi kapall konuma getiriniz.

Not: IIC, CIC, ITC, ITE Cihazlarda sag kulak
icin kirmizi, sol kulak igin mavi renk filtre
tutacagi kullaniimaktadir. (Sekil 4) Sekil 4




earnet BOX cihazin kullanima hazirlanmasi
Oncelikle kulak kanaliniza uygun probu seginiz.

1. Cihazi g6évde . Halkalar Halkalar icin
kismindan iyice ¢ olusturulan kanallar
kavrayiniz, ”
cihazin halka o
kismini, prob

kanalinin sonuna

kadar ilerleterek
erlestiriniz.

y s Misina

Pil kapagi

2. Cihazin u¢ kismindaki filtrenin prob
Uzerindeki deliklerden gérulene Mikrofon
kadar prob kanalinda > Havalandirma
ilerletiimesine dikkat - ‘ Kapag
ediniz. ¢

3. Probun i¢ kisminin sonunda bulunan halka Filre .
kanalinin cihazin Gstlinde bulunan halkaya
10 yerlestiginden emin olunuz.



Akustik Switch Kullanimi ve Program Degisimi:
(Nano2 ve Nano3/Perfect serileri kulak ici cihazlar icin gecerlidir.)

Akustik switch dort farkli sekilde caligir.

1-Tekli Vurus

Kulaga hafif bir vurusla aktif hale gelir ve programlara
gegis saglar.

2-Ciftli Vurus

Iki parmaginiz veya avug iginizle 1-2 saniye araliklarla
hafifce vurunuz.

3-Kapat ve Vur

Kulaginizi avug icinizle 1-2 saniye kapatip sonra da
kulaginiza hafifge vurun. (Nano2 cihazlar igin gecerlidir.)
4-Kapali-Sistem/Devredigi

Ihtiyag olmadigl durumda isitme uzmaniniz dokun-
matik sistemi iptal edebilir. Bu durumda cihaziniz
tek programda calisacaktir.

Dart seenek igerisinden igitme merkeziniz tercihinize gére cihazinizi ayariayacaktr.
Tavsiye edilen segenek ise cift vurus sistemidir. 11



Biyonix / King / TIE X Cihazlar ile
Cleverear Baglantisi
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Cleverear BAGLANTISI

iPhone, iPad ve Android™ cihazlar icin
geligtirilen Cleverear uygulamasi igitme
cihazlariniz kolay bir sekilde kontrol
edebilmenize olanak saglar.

Cleverear uygulamasini App Store, Google
Play™ve AppGallery tizerinden indirebilirsiniz.

Uygulamay! indirdikten sonra uygulamanin
<< (D >> ikonuna tiklayarak Cleverear
uygulamasinin kullanim kilavuzuna
ulagabilirsiniz.

2 Y AppGaller
@ /pp Storedan Cleverear

» Google Play

"DENALIN Not: Dogrudan ses akisi Su anda
Android tarafindan desteklenmiyor.




isitme cihazlarini iPhone® ile Eslestirme

(Cleverear uygulamasi kullanmadan direk iPhone, iPad cihazlarinizla
isitme cihazlarinizi kullanmak icin)

Ayarlar
Ucak Modu

 Ayartar Genel

Hakkinda

& wr
Bletootn

Hicresel

Kisisel Erigim Noktasi

sidiimior
I soser

FahatszEime

Yaziim Gancelleme

AirDrop.
Handoff

CarPlay
Eriebilirlik <€—

iPhone Saklama Al

v Sires

=) Genel <€—

B Donetm Merkea

1.iPhone’unuzu aginiz ve ‘Ayarlar’
boliimiine gidiniz. Bluetooth
aclk oldugundan emin olunuz.
Ardindan ‘Genel’ secenegini
14 seginiz.

Arka Planda Uygulama Yenile

Tarih ve Saat

Kavye

2. ‘Genel’ ekranindan
‘Erigilebilirlik’
secenegini seciniz.

<ous Erisilebilirlik
Kiavye

Ger Amak g Sala Aok >
Tiresim Agk >
Sesi Arama Yonlendime  Otomatik >
ISITME

MFi Isitme Cihazlan <& -
Uyartaricn (EDFss  Kapali >
Telefon Gardasand Gider

Garutti giderme, aliciyr kulaginiza dogru
tutarken telefon goriismelerindeki gevre
gurdicsinG azai

sol sag

Sol ve Sag kanallar arasindaki ses yiksekigi
dengesini ayarlayi. >

3. ‘Erigilebilirlik’ ekranindan
‘MFi Isitme Cihazlar’
secenegini seciniz.



4. Isitme cihazinin pil
yuvasina pili yerlestirin
ve isitme cihazini
calistinniz. Cihazinizi
iPhone’ununuzun
yakinina koyunuz.
Isitme cihazlan 3 dakika
boyunca eslestirme
modunda kalacaktrr.

< e MFi Isitme Cihazlan

AYGITLAR
EarTechnic 1 Right

Bagh Degil >

Bluetooth Low Energy Hearing Aids (Sad)

Made for iPhone isitme cihazlanni ve
ses islemcilerini esleyin. Diger isitme
cihazlan Bluetooth ayarlannda eslenir.

5. iPhone’unuz esletirilecek
isitme cihazlarini
bulacaktir. Bulunan
cihazlar iPhone listesinde
belirecekir. Isitme
cihazinizi seginiz.

<ceri EarTechnic 1 Left

EarTechnic 1 Left ~ som—>
Bluetooth Low Energy Hearing Aids

Bu aygih unut

Bluetooth Esleme istegi

“EarTechnic 1 Left", size ait
iPhone ile eslenmek istiyor.

Vazgeg Esle

6. Eslesmeyi onaylayiniz.

Eger iki isitme cihaziniz
var ise, her bir cihaz igin
eslestirme onayi
gerekecektir.
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isitme cihazlarinizi veya Apple® cihazinizi kapatirsaniz baglantiniz kesilir.
Baglantiyr yeniden saglamak icin pil kapagini acip kapatarak isitme cihazlarinizi
calistininiz. Isitme cihazlari Apple cihaziniza otomatik olarak yeniden baglanacaktr.

Wireless 6zellikli isitme cihazlanmiz
ve Cleverear uygulamasi,

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12,
iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation),
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11,
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone
X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone
7, iPhone SE, iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-
inch (1st generation), iPad Air (3rd generation),
iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation),
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th
generation), iPad (6th generation), iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch,
iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad (5th
generation) ile uyumludur.

“iPhone icin dretilmistir' ve "iPad icin dretilmistir"
bir elektronik aksesuarn sirasiyla iPhone veya iPad'e
baglanmak tizere tasarlandigi ve gelistirici tarafindan
Apple performans standartlarini karsiladig
onaylandiji anlamina gelir. Apple, bu cihazin
calismasindan veya giivenlik ve diizenleyici
standartiara uygunlugundan sorumlu degildiir. Liitfen
bu aksesuarin iPhone veya iPad ile kullaniminin
kablosuz performansini etkileyebilecedini unutmayin.
Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve App Store,
Apple Inc.'in ABD ve diger lkelerde tescilli ticari
markalaridir.

Android, Google Play ve Google Play logosu Google
Inc. kurulusunun ticari markalardir.

Bluetooth markasi ve logosu Bluetooth SIG’ Inc.’nin
tescilli markalardir. Bu markalarin ear-Technic
tarafindan kullamilmas lisans kapsamindadir.

B0B0B000Ga608E808680800050500580860808080806060600500

000009000000090Q0900000009900

ST




isitm

isitme zevkini sunuyor.

TIE moddiler cihaz, Cip ve pil
modull, Konektdr bdlimu ve
TransdUser kapsult olmak
Uzere 3 temel parcadan
olugmaktadir. (bkz. Sayfa 18)

Cihazi kullanmadan 6nce
mutlaka 2. ve 3. sayfadaki
o6nemli bilgileri okuyunuz.

TIE cihazina alisana kadar
kullanim suresini asamali
olarak artiriniz. (bkz. Sayfa 01)

Cihazi kullanmadiginiz
zamanlarda pil kapagini agik
birakiniz.



TIE&TIEX
Mod(iler

Butonu

Konektor
Kablosu

Model: Modtiler

1- Amplifier Pil Modiilii
2- Konektor Kablosu
3- Transdiiser Modiilii

Program

Pil
Kapagi

Transdiiser
Kapstl

TIE& TIEX
Yari Mod(iler

Program
Butonu

Pil
Kapagi

Transdiiser
,—Kapsu\

Model: Yar Moddler

1- Amplifier Pil Modiilii

2- Konektdr Kablosu &
Transdiser Modiil

TIE& TIEX
Custom Modliler

}

{ Program

= Butonu

Pil
Kapag
Konektor

Kablosu

Transdiiser
A g« Custom
! ¥ Filire

Hoparlér Mikrofon

Model: Custom Moddler
1- Amplifier Pil Modiilii

2- Konektor Kablosu

3- Transdiiser Custom



earnet TIE/ TIE X Cihaza Prop Takma islemi
Oncelikle kulak kanaliniza uygun probu seginiz.

Halkalar icin
Halkalar ~ olusturulan kanallar TIE Modiiler ~ TIE Yar Modiiler

1. Kapsulin halka kismini, 3. Probun i¢ kisminin sonunda
prob kanalinin sonuna kadar bulunan halka kanalinin
ilerleterek yerlestiriniz. kapsultin ucunda bulunan halkaya

2. Kapsiilin ug kismindaki yerlestiginden emin olunuz.

filtrenin prob tzerindeki P

deliklerden gorilene kadar gggﬁlen“

prob kanalinda ilerletiimesine Kicik Orta  Bylk
dikkat ediniz. 19



earnet TIE/ TIE X Cihazlanin Buton Ozellikleri

Program degistirme: TIE / TIE X model cihazlarda, 1-8’e kadar
program secenekleri mevcuttur. Butona 2 saniye sureyle
basildiginda program degisimi saglanir.

Bunu yapilan ayara gére, bip sesi veya konusma sesi olarak
duyarsiniz.

Ses Seviyesi Degistirme: TIE / TIE X model
cihazlarda butona 1 saniye slreyle
basildiginda ses seviyesi degisimi saglanr.

Bunu yapilan ayara gére, bip sesi veya
konusma sesi olarak duyarsiniz.

Ucak Modu: TIE X model cihazlarda butona 5 saniye sureyle
basildiginda Bluetooth’u devre disi birakarak ugak moduna
gegcilir. Yeniden Bluetooth’u devreye alabilmek icin cihazin pili
cikarilir ve tekrar cihaza takilir.

Not: Program sayisi, pil dedistirme stiresi ve bip sayisi cihaz modeline
o gbre degisiklik gosterebilir.

Buton




Open Fit ve RIC (RITE) isitme cihazinin
Probla kulaga takiimasi
)

OpenFit

hortum RIC hoparlor

Sekil 3
Sekil 1: Kulaginiza

uygun probu seginiz. f L d

)

Sekil 3: Cihazi kulaginizin arkasina yerlestiriniz.

Sekil 4: Probu kulagin icine iyice yerlestirdikten
. sonra ek kavrayicl hortumun ucunu gekildeki
Sekil 2: Probu gibi yerlestiriniz. (Ek kavrayici hortum sadece
hortuma takiniz. Open Fit cihazlarda bulunmaktadir.)
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Program degistirme butonu

Program degistirmek icin kullanilir. El agirhd ile fazla bastir-
mayiniz. Programi degistirmek igcin parmak ucunuzla dokun-
maniz yeterlidir. Program digmesi, birden fazla programa
sahip cihazlarda bulunmaktadir.

e B I

Program diogmesi Progrom dugme5|
buton) buton)

Vi
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Dijital cihazlarda program degistirme

Cihazin modeline gére, 1-8’e kadar program secenekleri
mevcuttur. Isitme cihazi uzmaniniz intiyaciniza gére farkli
ortamlar icin 6zel hafiza programlari hazirlayacaktir.

Program Bipleri:

Cihazinizda hafiza degistirme sinyalleri bulunur. isittiginiz bip
sayis|, program saysini vermektedir.

Ornegin: 1 bip sesi 1. programda oldugunuzu belirtir. Nano3,
Perfect, Smart, Fine Serisi cihazlarda ise sinyal sesine ek
olarak konusma sesi ile de bilgi verilmektedir.

Ornegin; konusma ile program 1, program 2 vs. gibi.

1Bip/1.Prog. J” 4Bpapog. S D 7Bp7Pog. SO D D
28ip2Pog. > 5BipsPog. PP 8BipsPog PP NS

3BipBPog. PP 6BipbPog. PP DD 23



Nanog3/Perfect/Smart/Fine Serisi Cihazlarin
Buton Ozellikleri

Program Degistirme:
1-8’e kadar program segenekleri mevcuttur. Kanalici, RIC,
FO model cihazlarda, Butona 2 saniye siireyle basildiginda
program degisimi saglanir.
SPn, HPn model cihazlarda ise program butonuna 1 saniye
basildiginda program degisimi saglanir.
Bunu yapilan ayara gére, bip sesi veya konusma sesi olarak
duyarsiniz.
Ses Seviyesi Degistirme:
Kanalici, RIC, FO model cihazlarda butona 1 saniye streyle
basildiginda ses seviyesi degisimi saglanir.
SPn, HPn model cihazlarda ise ses seviyesi degisimi Ses
Kontrol butonu ile saglanir.

Bunu yapilan ayara gére, bip sesi veya konusma sesi
o4 olarak duyarsiniz.



Biyonix / King Serisi Cihazlarin Buton Ozellikleri

Program Degistirme: 1-8’e kadar
program secenekleri mevcuttur.
RIC model cihazlarda Butona 2
saniye slreyle basildiginda
program degisimi saglanir. SPn,
HPn model cihazlarda ise program
degisimi Ses Kontrol +/-butonuna
2 saniye basilarak saglanir.

Bunu yapilan ayara gére, bip sesi
veya konusma sesi olarak
duyarsiniz.

Ses Seviyesi Degistirme: RIC
model cihazlarda butona 1 saniye
sUreyle basildiginda ses seviyesi
degisimi saglanir.
SPn, HPn model cihazlarda ise
ses seviyesi dedisimi Ses Kontrol
butonuna 1 saniye basilarak
saglanir.

Bunu yapilan ayara gére, bip sesi
veya konusma sesi olarak
duyarsiniz.

Ucak Modu: Biyonix Serisi ve King
Serisi RIC model cihazlarda
butona 5 saniye sureyle
basildiginda bluetooth’u devre
disi birakarak ucak moduna
gegilir.

Biyonix Serisi ve King Serisi SPn,
HPn model cihazlarda ise Ses
Kontrol + butonuna 5 saniye
sUreyle basildiginda bluetooth’u
devre disi birakarak ucak moduna
gegilir.

Yeniden Bluetooth’u devreye
alabilmek icin cihazin pili ¢ikarilir
ve tekrar cihaza takilr.
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Power filtrenin cihaza
takilma islemi:
1- Cihazi gérildiigl pozisyonunda tutunuz.

2- Fitre ucuna hafif bastinniz. Filtrenin cihazi-
nizin agzina yapistigini géreceksiniz.

3- Filtrenin tam yerine oturdugundan
emin olmak i¢in Itfen kontrol ediniz.

Filtreyi cihazdan ¢ikarma islemi:

Kutunun icinde olan bos yuvaya basiniz,
filtrenizin ciktigini géreceksiniz.

Her hangi bir terslik olmasi durumunda
tirnak ucuyla hafif gekiniz.

e © @O @O
GESITLERI
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Micro Filtreler
(TIE, BOX, RIC (RM, RS), ITC, CIC ve IIC cihazlar icin gecerlidir.)

* TIE, RIC ve kanal ici cihazlariigin ~ * Kullandiginiz filtre sektdrde

gelistirilen Eartechnic etkili koruma kullanilan en etkili koruma
filtreleri su, ter ve kulak kirine karsi yetenegine sahip bir filtredir. Dogru
ylUksek koruma saglar. ve surekli kullanmaniz halinde

cihazin performansina énemli

* Etkili koruma altina alinan derecede katki sunacaktir.

hoparlériin performansi
dismeden cihazinizi yillarca
kullanmaniza firsat sunar.

« Etkili filtre kullanimiyla, hoparlériin
icine sivinin girmesine karsi perde
gbrevini yaparak, cihazin kullanim
Omriini uzatmaktadir. Cihazin
teknik servisine gdnderilmesini ve
masraflarn ¢gtkmasini Filtre Cubugu

azaltmaktadir. :
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Hoparlére Filtre Takma islemi:

Filtre gubugunun ucundaki hazir taki beyaz
filtreyi sekilde goruldigi gibi cihazin ug
kismindaki kanalin igine yerlesene kadar
itiniz. Filtrenin yerlestiginden emin olduktan
sonra filtre gubugunu yavasca cekiniz.

Yanlis kullanmaniz halinde filtre perdesi yirtilir
ve filtre iglevsiz kalr.
Hoparlérden Filtre Cikarma islemi:

Filtre cubugunun diger ucundaki sivri kismi
cihazda takili olan filtrenin kanalina
yerlestiriniz. Sivri ucun iyice yerlestiginden
emin olduktan sonra filtreyi ¢ikarmak igin
filtre cubugunu yavasca ¢ekiniz.

Prop cesitleri:

Hoparlére Filtre Takma Islemi
e -
—— @

Hoparlérden Filtre Cikarma [slemi
— -

EEEEE—

Filtre takma isleminden sonra,
kulaginiza uygun bir prop secerek

Kuguik  Orta  Buytk cihaziniza takiniz.
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LUTFEN DIKKAT EDINiz!

« Filtreye sert bir cisim sokmayiniz
ve sert bir cisimle temizlemeyiniz.
Koruma perdesini zedelediginiz-
de filtrenin koruma etkisi kaybolur.

*Asiri ter ve nemden filtrenin
koruma perdesinin tikanmasi
durumunda cihazi kulaginizdan
cikarip 10-15 dakika bekletiniz
veya kurutunuz.

*Hijyen acisindan haftada bir
filtrenizi degistiriniz.

*Cihazinizin glinlik bakimini
yaptiriniz.

«isitme cihazinizi hijyenik
temizleme ve kurutma
Uranleriyle bakima aliniz.

«Isitme cihaziniz alkolle ve cilde
dost olmayan malzeme ile
temizlemekten kacininiz.

UYARI:

1-Litfen filtreyi cocuklardan uzak
tutunuz.

2-Filtreyi agziniza almayiniz veya
filtre cikarma islemini
diglerinizle gerceklestirmeyiniz.

3-Filtre degisiminden sonra lutfen
ellerinizi yikayiniz.

4-Sag ve sol kulak filtrenizin birini
digerinin yeriyle degistirmeyiniz.
Bir kulakta olan hastalik
digerine gegcebilir.
29



Aria6 / Royal / Elite / Nano3 / Perfect / Smart / Fine
Serileri SPn / HPn Cihazlarin Fiziksel Ozellikleri

§ - - Nano3/Perfect Pediatri
(SPn model cihazlar icin gecerlidir.) SPn n(lodel cihazlar icin gegerlidir)

Ses  +

Ses  + Kontrol — 1 Boynuz

Kontrol —

Pil Kapagi

. - - (Nano3/Perfect Pediatri
(HPn model cihazlar icin gegerlidir.) HPn model cihazlar icin gegerlidir)

Ses  +
Kontrol —
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Biyonix ve King Serisi
SPn / HPn Cihazlarin Fiziksel Ozellikleri

(SPn model cihazlar icin gecerlidir.)

Ses Kontrol / Program Degisimi / Ugak Modu +
Ses Kontrol / Program Degisimi —

Pil Kapagdi

Mikrofon
(HPn model cihazlar icin gecerlidir.)

Ses Kontrol / Program Degisimi / Ugak Modu +
Ses Kontrol / Program Degigimi —



Boynuz Cikarma-Takma islemi:
(Tim SPn model cihazlar icin gegerlidir.)

Cikarma iglemi:

Boynuzu yandaki resimlerde
gosterildigi gibi ok yoniinde ge-
kerek cikartiniz. (Sekil 1-2)

Takma islemi:

Boynuzu, ok isareti ydninde
iterek yerine oturtunuz. (Sekil 3)

Boynuzu, kesinlikle cevirerek
cikartmayiniz. (Sekil 4)
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Boynuz Cikarma-Takma islemi:
(Tam HPn model cihazlar i¢in gecerlidir.)

Cikarma iglemi:

Boynuzu yandaki resimde
gOsterildigi gibi ok yoniinde/ sola
cevirerek cikartiniz. (Sekil 1-2)

Boynuzu kesinlikle cekerek
cikarmayiniz.

Takma islemi:

Boynuzu yandaki resimde
gOsterildigi gibi ok yonunde/
saga cevirerek takiniz. (Sekil 3-4)




Boynuz Cikarma-Takma islemi:
(Tam F model cihazlar icin gecerlidir.)
Cikarma islemi:

1- Pim aparati ile, boynuzu tutan
pimi iterek cikariniz. (Sekil 1)

2- Sekil 2’de goruldiigu gibi boynu-
zu cekerek cikartiniz.
Boynuzu, kesinlikle gevirerek
cikartmayiniz.

Takma islemi:

1- Boynuzu ok yénlinde ileri dogru
iterek yerine oturtunuz. (Sekil 3)

2- Pim aparati ile pimi iterek yerine
oturtunuz. (Sekil 4)

Q. =
Pim Aparati
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Boynuz Cikarma-Takma islemi:

(Tim SM, SP model cihazlar, Opera Serisi 31, 31P, 34, 34P, 31T,
61T (Opsiyonel Kabin) ve Optima 31T model cihazlar icin gegerlidir.)

Cikarma islemi:

Boynuzu yandaki resimlerde
gOsterildigi gibi ok yoninde
cekerek cikartiniz. (Sekil 1-2)

Takma islemi:
Boynuzu, ok isareti yénunde
iterek yerine oturtunuz. (Sekil 3)

Boynuzu, kesinlikle cevirerek
cikartmayiniz. (Sekil 4)
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OpenFit Hortumu Gikarma-Takma islemi:

(Tum FO model cihazlar icin gecerlidir.)

Cikarma islemi:

1- Pim ¢ikarma aparati ile, Open
Fit hortumu tutan pimi iterek
cikariniz. (Sekil 1)

2- Open Fit hortumu, Sekil 2'de
gosterildigi gibi ¢ikartiniz.

Takma islemi:

1- Open Fit hortumu ok yoéniinde
ileri dogru iterek yerine otur-
tunuz. (Sekil 3)

2- Pim aparati ile pimi iterek yerine I
oturtunuz. (Sekil 4) Q =

36

Pim Aparati



Aksesuar Uriin Kodlari

150-9501011
150-9501012
150-9501013
150-9501014
450

493
D01-510624
D01-510625
D01-510626
D01-810100
D01-810104
K06-3126058
R20-9102082
R20-9102083
R20-9102084
R20-9102085
R20-9102086
R20-9102087
R20-9102088

isitme Cihazi Pili 10 DS

isitme Cihazi Pili 13 DS

isitme Cihazi Pili 312 DS

isitme Cihazi Pili 675 DS

Trimmer Tornavidasi

Pim Cikarma Aparati (3x35mm)
Power Filtre (50 Micron /6 1) - TR
Power Filtre (150 Micron /6 Ii) - TR
Power Filtre (100 Micron /6 Il) - TR
Micro Filtre

Filtre Cikarma Aparati

Internal Wax Filtre (150 Micron /16 1) - TR
RIC Prop 5mm

RIC Prop 7mm

RIC Prop 10mm

RIC Prop 12mm

Kapali Double Prop 11mm

Kapali Double Prop 13mm

Kapali Double Prop 14mm
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ikayetler

Gtme Var

Kulakta
aci var

Ses yok,

Ses gelip
gidiyor.

Pil erken
bitiyor

Sesler

kisik, zayif,
titrek, bozuk,
parazitli
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Nedenler
«Kalip kiiiilmilstiir ya da sorunludur
* Cihaz/Kalip kanala oturmamistir

= Ses yiiksek olabilir

«Kalip zedelenmis ya da hortum kopmus olabilir
* Boynuz gevsemistir.

« Cihazda teknik bir sorun olabilir

«{itihaph olabilir veya kalip kanal zorlamigtir.

«Pil yanls takilmistir

« Pil kapak agiktir

* Pil takilmams olabilir

< Pil bitmis olabilir
*Hortum/Prob/Filtre tikanmigtir
« Kontaklarda temassizlik olabilir

Cozumler

< Kalibr yenileyiniz.

« Cihaz kulaginiza tam oturmamis olabilir,
diizgiin yerlestiriniz.

*Sesi kisiniz.

«Kalibr yenileyiniz, hortumu degistiriniz.

= Boynuzu yerine iyice oturtunuz.

= Yetkili servise gotiiriiniiz.

* Doktora veya i§\tme merkezine bagvurunuz.

< Pili dogru takiniz.

« Pil kapagini tam kapatiniz.

* Pil takiniz.

*Yeni pil takiniz.

= Hortum/Proby/Filtreyi degistiriniz
* Kontaklan diizeltiniz.

« Kontaklar kirlenmis ya da
«Cihaz kullanlmadig zaman agik kalmistir
« Pil eskidir

< Teknik sorun var.

= Kablo kopmustur

*Hoparldr bozulmustur

« Pil paslanmis, kirlenmis olabilir
*Hortum yirtilmistir

« Cihaz nemde kalmigtir

* Mikrofon filtresi tikanmistir.

yiniz.
* Cihazi kullanmadiginiz zaman kapali tutunuz.

* Pil paketinin tarihine bakiniz.

« Pil 8mriinii not alip, isitme merkezinize bildiriniz.

Yetkili servise gonderiniz.
= Yetkili servise gotiiriiniiz.
= Yetkili servise gotiiriiniiz.
= Yeni pil takiniz.
= Hortumu degistiriniz.

* Cihazi kurutunuz.
« Filtreyi degistiriniz.
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YETKILi SERVIS iSTASYONLARI:

Ear Teknik igitme ve Odiometri | Siser igitme ve Cihazlan Siser igitme ve Cihazlari
Cihazlan Sanayi ve TicaretA.S. Sanayi ve Ticaret A.§. Sanayi ve Ticaret A.S.
Yesilkdy Mh. S. Ozcan Canik Sk.  Fahrettin Altay Mh. inénii Fidanik Mh. Mitatpasa Cd.
No.2A, 34149 Bakirkdy/istanbul - Cd. No.865/A Ugkuyular No.29/2 Yenisehir/Ankara
Tel. +90 212557 91 68 Karabaglar/izmir Tel. +90 312268 80 00
Fax. +90 21250508 40  Tel.4+90 232 247 25 15

Servis ve Garanti:

cearnet size kapsamli kirresel garanti vermektedir. Garanti isitme sistemini
satin alis tarihinden itibaren baslar.

*Garanti sureleri llkeler bazinda degisebileceginden lutfen isitme
merkezinizden garanti ve servis hakkinda detayli bilgi aliniz. Garanti sadece
fabrikasyon hatalarina karsi verilmektedir.

*Kullanim hatalarindan kaynaklanan sorunlar garanti kapsaminda degildir.
Ornegin; yetkili teknik servis disinda cihaza midahaleden kaynaklanan
hatalar, aginma, kinlma, yanls kullanimdan kirilan parcalar, kimyasal etkiler,
cihazi suya (su ile temasindan kaynaklanan bozulmalar) daldirmak, havuzda
veya denizde ylizmek gibi.
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Tiirkiye icin Ek Ozel Sartlar:

1-Igitme cihaziniz fabrikasyon hatalanna kargi 2 yil sinir
garanti kapsamindadir.

2-Igitme cihazi tamir-bakim siiresi azami 20 ig giiniidir.

3- i§itme cihazlan kullanim émrii Ticaret Bakanhigi
tarafindan 5 il olarak belirienmigtir. Kurumumuz bu
siire zarfinda yedek parca ve teknik servis hizmeti
vermeyi taahhiit etmektedir.

4- Garanti kapsaminda bulunan cihazlarin anizasinin
10is giinii icerisinde gideriimemesi halinde firmamiz,
cihazin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere
sahip baska bir cihazi kullanicinin kullanimina tahsis
etmeyi taahhiit eder. Benzer dzelliklere sahip baska
bir cihazin kullanici tarafindan istenmemesi halinde
Uretici veya ithalatcilar bu yiikiimlulikten kurtulur.

5- Garantili satilan cihazlann garanti stiresi cihazin teslim
tarihi ile baslar ve bu sinirli garanti sadece isitme
cihazinizin kendisinde bulunan dretim ve malzeme
hatalanni kapsar. Pil, hortum, prob, filtre vb aksesuarfar
ile kalip, kanal ici cihazlar icin yapilan montaj bu sinirl
garanti kapsamina dahil degildir.

6- Isitme cihazinin kullanim kilavuzunda belirtilen hususlara
aykin kullanilmas, bakimlarinin yapiimamasi veya
yanlis yapimasindan kaynaklanana anzalar, kinima,
zedelenme ve aginmalar (kulak arkasi kabin, pil kapag,
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kanal ici kalip, boynuz, potans, trimer, butonlar vb)
bu sinirl garanti kapsami digindadr.

7- gitme cihazinin marka, model,seri numaraslot ve

barkod iizerinde herhangi bir degisiklik veya tahribat
yapimasi durumlannda isitme cihazi garanti disi sayilr.

8- Yetkili servislerimizin disinda cihaza miidahale edilmesi

durumunda, cihaz garanti digi Kalir.

9- Cihazinizi darbe, diisme, asin titresimden ve yiiksek

nemli alanlardan koruyunuz. Yiizerken, dus alirken
kullanmayiniz. Bu tiir kullanimlardan kaynakli anzalar
bu sinirii garantiyi gecersiz kilar.

10- Cihazin diizenli bakimi ve temiziiginin yapimamasindan

kaynaklanan (kulak akintisl, ter, kir, su vb ile) mikrofon
ve hoparloriin tikanmasi, anzalanmasi gibi durumlar
bu sinirli garanti kapsami digindadr.

11- Cihazin mikrodalga firn, yiiksek gerilim hatlan

gibi yiksek enerji iceren ortamlara maruz birakil-
masl, paslandinci kosullara maruz kalmasi, filtresiz
veya uygun olmayan filtre ile kullanimasi, cihazin
icine yabanci madde girisine bagh hasarlar (mikro-
fon, hoparlore cisimlerin sokulmasi gibi), isitme
cihazlari igin imal edilmig piller disinda baska tipte
pillerin kullaniimasi (saat pilleri gibi) bu sinirl
garantiyi gecersiz kilar.



12-Uygulayici tarafindan yapiimis olan yanhs ayarlardan
kaynaklanan sorunlar bu sinirli garantiyi gecersiz kilar.

13-Servislerimize kargo,nakliye veya posta yoluyla génderilen
cihazlarda nakil sirasinda dogacak hasar ve kayiplardan
firmamiz sorumlu degildir.

14-Garanti digi durumlarda isitme cihazlannin tamiri
kabul edilmedigi takdirde harcanan zaman ve isciligin
bedeli tahsil edilir.

15-Kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir
kullamimlar haric olmak iizere, yetkili servis istasyonla-
rimiz, garanti stresi icerisinde kullanicidan nakliye,
posta, kargo veya servis elemanlarinin ulagim gideri
gibi herhangi bir iicret talep edilmez.

16-Cihazin tamirinin tamamlandigi tarih kullaniciya
telefon, kisa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhiitlii
mektup ve benzeri bir yolla bildirilir.

Uyusmazlik halinde bildirime iliskin ispat yiikimliligi
yetkili servis istasyonuna aittir.

17-Kullanicinin bulundugu yerde yetkili servis istasyonu-
muzun olmamasi halinde satis sonrasi hizmetlerin
verilmesinden, kullaniciya en yakin yerdeki yetkili
servis istasyonumuz sorumludur.

18-Kullanim 6mrii siiresince, cihazin yetkili servis
istasyonlarindaki bakim ve onarim siiresi azami tamir
siiresini gecemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde
cihaza iliskin anzanin yetkili servis istasyonuna veya

saticiya bildirimi tarihinde, garanti suresi diginda ise
cihazin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden
itibaren baglar. Kullanici ariza bildirimini; telefon, faks,
e-posta, iadeli taahhitlii mektup ve benzeri bir yolla
yapabilir. Uyusmaziik halinde bildirime iliskin ispat
yikimliliga kullaniciya aittir.

19-Cihazin garanti siiresi disinda, servis istasyonlanmiz
tarafindan verilen montaj, bakim ve onarim hizmetiyle
ilgili olarak, bir yil icerisinde ayni anzanin tekran halinde
kullanicidan herhangi bir isim altinda tcret istenmez.
Kullanicinin cihaz kullanim kilavuzunda yer alan hususlara
aykin kullanmasindan kaynaklanan anizalar bu kapsam
disindadir.

20-Cihazin garanti stiresi diginda, garanti belgesi ile sa-
tilmasi zorunlu olmayan bir par¢asinin servis istasyonu
tarafindan degistiriimesi veya satilmasi durumunda,
dedisen veya satilan parca icin 6 ay garanti siiresi
verilir.

21-Tamirden ¢ikan cihazlar 45 giin icerisinde teslim alin-
madigj takdirde firmamiz sorumlu degildir.

22-Tiiketici garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile
ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tiiketici igleminin yapildigi
yerdeki Tilketici Hakem Heyeti’'ne veya Tiiketici
Mahkemesi’'ne bagvurabilir.
4
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TUketicinin Secimlik Haklar::

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sozlesmeden dénme, b) Satilani allkoyup ayip oraninda
sati bedelinden indirim isteme, ¢) Asin bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflan saticlya
ait olmak iizere satilanin icretsiz onanimasini isteme, ¢) Imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme, secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiketicinin tercih ettigi bu talebi
yerine getirmekle yikimlidiir.

Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklar Uretici veya ithalatclya karsi da
kullanilabilir. Bu fikradaki haklann yerine getirilmesi konusunda satici, lretici ve ithalatgi miteselsilen
sorumludur. Uretici veya ithalatci, malin kendisi tarafindan piyasaya sirtilmesinden sonra ayibin
dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutuimaz.

Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degjistirimesinin satici igin orantisiz giigliikleri beraberinde
getirecek olmasi halinde tiiketici, sézlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim haklanndan
birini kullanabilir. Orantisiziigin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin 6nemli ve diger secimlik haklara
basvurmanin tiiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklanndan birinin segilmesi durumunda
bu talebin saticiya, Ureticiye veya ihtalatciya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is giini icinde
yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarinca cikarilan yonetmelik
eki listede yer alan mallara iligkin, tiiketicinin ticretsiz onanim talebi, yonetmelikte belirlenen azami
tamir siiresi icinde yerine getirilir. Aksi halde tiketici diger secimlik haklarini kullanmakta serbesttir.
Tiiketicinin sozlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini sectigi durumlarda,
6demis oldugu bedelin timii veya bedelden yapilan indirim tutar derhal tiiketiciye iade edilir.
Secimlik haklarin kullanilmasi nedeniyle ortaya gikan tim masraflar, tiketicinin sectigi hakki yerine
getiren tarafca karsilanir. Tiiketici bu secimlik haklarindan biri ile berlikte 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayili Tirk Borglar Kanunu hiikimleri uyarinca tazminat da talep edebilir.



Sembollerin Anlami:

Bu sembol kilavuz iceriginin
kullanict igin 6nemli
oldugunu belirtir.

1984
Bu sembol earnet iriinlerinin
medikal diriinler direktifi olan 93/42/EEC
sartnamesine uygun oldugunu Bu sembol, kullanicinin
gostermektedir. CE'nin arkasinda yazil m kulanim kilavuzunda
olan rakam ise CE sertifikasini veren belirlenen uyarilan dikkate
kurulusun numarasidir. almasi gerektiginin belirtir.

Bu sembol Isitme cihazinin normal ¢op bidonlarina atlamayacagini
aciklar. Liitfen kullanmadiginiz veya eski cihazlarinizi elektronik
coplere veya isitme merkezlerine teslim ediniz. Duizgiin bertaraf
etmek sagliga ve cevreye katki saglayacaktrr.

Bu sembol, bu kullanim
kilavuzunda tanimlanan
Grdnlerin EN 60601-1
standardinda B Tipi gerekliliklering
E Bu sembol, tibbi cihazin uygun oldugunu gdsterir. Isitme

tanimlanabilmesi icin cihazinin yiizeyi B Tipi uygulanan
{ireticinin katalog numarasini gosterir. parga olarak belirtilmigtir.

@l Bu sembol, tibbi cihazin
—! tanimlanabilmesi igin
{reticinin seri numarasini gosterir.

Bu sembol,

kullaniciicin

kullanim
kilavuzunun Uriin
guvenligi ve Griin
kullanimi icin 6nemli
bilgiler icerdigini
belirtir.

Bu
sembol,
isitme
cihazinin ve pillerinin
atese atimamasi
gerektigini belirtir.

Bu sembol,
isitme cihaznin
kuru yerde
muhafaza edilmesini ve
yagmurda kullanima-
masl gerekiigini belirtir.

k| Busembol,

AN isitme ciha-

2inin glines

1siGindan uzak futulmasi
gerekigini belirtir.
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